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1. • ОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 га 2024 года РЭН 2017/5349

На медiщн ИС КОС Н зделие
1: Камеры дли размораживания и подогрева биоматерiiалов е припа;ыежноетячii.

‘юдели: Аi1А1А-11I Ьаiс Пiо(IеI, АНА1{А-I1I МАХIТНЕ1IЧ,
i• АНАЫА-ТНЕГМОВОХ, АНАА-ТС, АНАГА Iпiiпе

Настоящее регистрационное Удостоверение выдано

“Сарштедт АГ Ко. КГ”, Гермашiя

агIеi1 А Со. Кб, аг81е8гае 1, 51588 йшЬгес, Сегпiал

1 Iроизводнтель
“Сарштедт АГ Ко. КГ”, Герiашiя,
аг1еi АС 8 Со. КС, агIеПiгае 1, 51588 Г4йшЬгесЫ Ссгiпапу

Место производства медицинского изделия
агIе11 АС 8 Со. КС, 8агiсагае 1, 51588 Г4йiпIмесiii, Сегшапу

Номер регистрацгюнного досье З Рд-61548/5812 от 18.03.2024

Класс потенциального риска арименеiшя медицннского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора ПОдУКПИИ по видам ЭКОНОМИ чес КОЙ

деятельности 32.50.13.190

I-Iастоятпее регистрационное удостоверение имеет гiрнложевие на 2 листах

прикаюi РОс:.Iрав1Iцюр т 2 Млрiа 2024 г;щ
:трпуцеiiо к iбрш Цеiiшо Ш’ тсрритори и РоссийскОЙ
Заместитель руководителя Федеральной службы.
ПО надзору в сфере здравоохранения

г —

. Павлюков:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 26 iарта 2024 года Х РЭН 20I7/5349

Лист 1

1 Iа МедицинсКое изделие
Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, Г
модели: $АНАI{А-IП 5аiс шо1е1, АНАIА-1I1 МАХIТНЕI{М,
АНАНА-ТНЕiМОВОХ, АНАК4-ТС, АНА1А Iпiiпе:
Принадлежности к камерам для размораживания н подогрева .яюматериаiов. МОЛ.:

ЛI1А1Л-III Ьаiс iтiоаеI. АНА1А-1I1 ‘\1 1АЮ\-ТНЕIМОВОХ.
АНАКА-ТС. АI-1АI{А Iпiiпс:
1. iiнфузяонные системы: ТА$Ь1О\У. Т.А?1ЕО\У Та.АВво[.!Т{6 2х.
Т1.АЫГЕО” $ТАВВО1.С Эх. ТЮ\8[.О\У-i4.

4 2. 1Iнфузцонная система с фильтром 2ООштi.
3. Инфузиоiшьте системы с микрофвльгроi Т.А1МЕ 10. ТМ1Е1 10
цедИатрическИе. ТНА!5МЕО 40.
4. Вентилятор тёплого воздуха: 11 5/230У. 47
5 даiчик инфракрасный етанЛаргныи 1С
6. Манжетьт нагнетательньге: стандартная. стандартная без латекса. 8мi. 1 5ООмл.
7. Манжетii цнфузiюнньие: стандартная. стандартная без ;iатекса. 500. К. К бе’4 латекса.

К 3000 ii. К-СоiтГог. Я. П без латекса. ]I -Соттi1Ъг. -Сопногi:.
8. Панель подогрева: 11 5/230У.
9. Алантационный компреес ТС.
10. 1 ‘с iочнiiк ПИТЖЯ 11 5/2ЭОУ. /‘
11. Кабели соединительные: АМ-С’РIi. воздуха. СР[)-1Iнтерфейса. .•...

клавнатуры-СРГ). подогреваемой панели-АМ.

4 12. Кабель питания.

13. Картридж для принтера протоколов.

14. Клавиатура.

15. Крепление инфракрасного датчика.

16. Мацометр инфузиотшой манжегы.

1 7. Модули функциональные: МАХIТН1ЗЮ’1. Уб, подогрева ннфузиаоi-шых расi воров. ,

помешивання (стандартный; МТ). разогревающей шiиткц (стандартной; А1I,-’ГА-
Т$С).
18. Модули интерфейсные: датчика циркулцрующего воздуха. прiштера про гоколов.
измерения инфракрасного света (стандартный: Т$С: В—М). [ 232.
19. Гiодставка для ОДНОГО прибора АНАЮ\.
20 но ‚сывка iя дв; гтрнборов \1-{\Ю\ вергIн4, гоi ьня

21. Трубки фнксируемьие.
.

22. 1руша нагнетательная: с клапаном, для У6-1iи.. -

аместiгi ель р’ководите ы Федера IЬНОЙ сг’жы
110 на ‚зору в сфере здравоохранения Ю Пав iюiов

0137867 р’
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ФЕ4ЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИIО.

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ .

от 26 марта 2024 года Х РЭН 2017/5349
Лист 2

23. Нагревательный поддон $АНА1А-Т$С.
24. Бумага для принтера протоколов (стартовый набор).

25. Переносное устройство для термоконтейнеров.

26. Платформы: $А}IАI{А-IiТ, АНАКА-Iii 11 5У. . .

27. Поддон из нержавеющей стали (

28. Покрытие для манжеты: стандартной РI, Р1-СошГог1, К, К-СоттiГот, -Сопi1Ъгi.

ф . 29. Устройство для перемешивания.
•

. 30. Программное обеспечение ТКАЫМЕ1З (ТЬегттю$сап $оГтаге).

31. Модули сервиснЫте: $А-/ТТ- 1iI/Т$С, АНАКА III/ТС.

32. Центральный процессор: 115У 230У. •. .••

33. Датчик температурный ТЬегттю$сал для термоконтейнеров. : .

у’

34. Штекер соединительньтй. ..

35. Трубка инфузионная удлинительная 5м.
36 Зажимающее устройство универсальное
37 Серво устройство

• 38. Фильтр инфракрасного света.
• 39. Транспортная упаковка для АНАК.А. :. •

40. Кейс транспортный $АНАКА -Iii. •‚‘ 4
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Заместитель руководителя Федеральной службi’
: по надзору в сфере здравоохранения Павлюков

ОЗ78б8 7’
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_____у-


